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1. OBJETIVO  
  

Establecer los criterios de referencia que deben ser aplicados para la evaluación y 
acreditación de laboratorios clínicos, de acuerdo con la Norma INTE/ISO 15189:2023. 
Asimismo, establecer requisitos complementarios a los citados en la norma de referencia.  

2. ALCANCE  
  

El presente documento debe ser aplicado por el personal de la Secretaría de Acreditación 
de Laboratorios, evaluadores y expertos técnicos para Laboratorios Clínicos, Comisión de 
Acreditación y Laboratorios Clínicos acreditados y en proceso de acreditación.   

3. DEFINICIONES  
  
Para el propósito de este documento, aplican los términos y definiciones descritos en las 
normas INTE/ISO 15189:2023, INTE-ISO/IEC 17000 e ISO/IEC Guía 99, en su versión 
vigente, así como las descritas a continuación.  
  
3.1 Calificación del personal: incluye la educación, formación y experiencia laboral 
demostrada y habilidades.  
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3.2 Especificidad: Capacidad del método de dar negativo cuando las muestras no tienen 
el analito.   
 
3.3 Exactitud relativa: Grado de concordancia entre los resultados del método evaluado y 
los obtenidos utilizando un método de referencia reconocido.  
 
3.4 Evaluación de requisitos de competencia: Proceso mediante el cual el laboratorio se 
asegura que el personal cumple con los requisitos de competencia.  
 
3.5 Intervalo o ámbito de trabajo: Intervalo de las concentraciones analíticas o los valores 
de las propiedades sobre las cuales el método va a ser aplicado. Dentro del intervalo de 
trabajo puede existir un intervalo de respuesta lineal, en el que, la señal de respuesta del 
sistema de medición tendrá una relación lineal con la concentración del analito o el valor de 
la propiedad.  

 
Nota 1. Se refiere al intervalo de concentración o el valor de la propiedad, del 
parámetro de interés, para el cual el método se considera aplicable.  
Nota 2. El intervalo validado es el intervalo de concentración del analito o del valor 
de la propiedad, dentro del cual el método se considera válido.  
Nota 3. Se debe tener en cuenta que el intervalo de medición para un determinado 
parámetro, varía de un método a otro, e incluso dentro de un mismo método es 
posible aún realizar variaciones del intervalo cambiando algunas de las variables de 
medición. No obstante, la validación de un método implica la definición del intervalo 
o intervalos de medición.  

 
3.6 Linealidad: Capacidad de un método de producir resultados que sean directamente, o 
por medio de una transformación matemática definida, proporcionales a la concentración 
de analito en la muestra.  
El término linealidad aplicado a un método analítico, se refiere al tramo de concentraciones 
del analito en el que la respuesta del sistema de medición es una función lineal de la 
concentración; la representación gráfica de este tramo (concentraciones frente a 
respuestas) debe exhibir una buena correlación de los puntos experimentales a la recta de 
regresión para que el método analítico en cuestión sea aceptable.  
 
3.7 Límite de cuantificación: Concentración mínima de analito en la matriz de una muestra 
que puede ser cuantificada con una exactitud y precisión aceptable bajo condiciones 
analíticas específicas.   
Los límites de cuantificación son característicos de desempeño que marcan la habilidad de 
un proceso de medición química para ‘cuantificar’ adecuadamente un analito.   

 
Nota: La habilidad para cuantificar se expresa generalmente en términos de la señal 
o valor (verdadero) del analito que producirá estimaciones con una desviación 
estándar relativa (RSD) especificada, comúnmente del 10%. Así: LQ = kQ σQ, 
donde,  
LQ es el límite de cuantificación, σQ es la desviación estándar en ese punto, y kQ 
es el multiplicador cuyo recíproco es igual a la RSD seleccionada y cuantificada. El 
valor por omisión de kQ propuesto por La IUPAC es de 10.   
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3.8 Límite de detección: Concentración mínima de un analito en la matriz de una muestra 
que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo condiciones analíticas 
específicas.   
El límite de detección, expresado como la concentración cL, o la cantidad qL, se deriva de 
la medida más pequeña xL, que puede detectarse con certeza razonable por un 
procedimiento analítico dado. El valor de xL es dado por la ecuación: xL = xbl + ksbl donde 
xbl es la media de las mediciones del blanco y sbl la desviación estándar de las mediciones 
del blanco y k es un factor numérico elegido de acuerdo al nivel de confianza deseado.   

 
Nota: Aplicado a análisis microbiológicos cualitativos, límite de detección es el 
número mínimo de microorganismos que pueden ser detectados, pero en 
cantidades que no pueden estimarse con precisión.  

 
3.9 Material de Referencia Certificado (MRC): Material de referencia, acompañado de un 
certificado en el cual uno o más valores de las propiedades están certificados por un 
procedimiento que establece una trazabilidad adecuada a patrones de un laboratorio 
Nacional de Metrología o un laboratorio acreditado, en dicho certificado se expresan los 
valores de la propiedad, y en el que cada valor certificado se acompaña de una 
incertidumbre con un nivel declarado de confianza.  
 
3.10 Material de Referencia (MR): Material o sustancia en el cual uno o más valores de 
sus propiedades son suficientemente homogéneas, y bien difundas, a las cuales se les debe 
estimar su incertidumbre, para ser utilizadas para la calibración de aparatos, la evaluación 
de un método de medición, o para asignar valores a los materiales.  
 
3.11 Método de referencia: Método ampliamente investigado, que describe clara y 
exactamente las condiciones y procedimientos necesarios, para la medición de uno o más 
valores de la propiedad, que han demostrado tener exactitud y precisión de acuerdo con su 
propósito de uso y que puede, por lo tanto, ser usado para evaluar la exactitud de otros 
métodos por la misma medición, permitiendo además en particular la caracterización de un 
Material de Referencia.  
 
3.12 Método desarrollado por el laboratorio: Método de medición que no se encuentra 
en normas u otras colecciones de métodos, ni en publicaciones de terceros, habiendo sido 
desarrollado por el propio laboratorio.  

 
Nota: El desarrollo del método incluye la etapa de su validación.  

 
3.13 Método no normalizado: Método desarrollado por un tercero (organismo no 
reconocido a nivel internacional), o que ha sido adaptado por el laboratorio a partir de un 
método normalizado.   

Nota: El desarrollo del método, así como su adaptación, incluyen la etapa de su 
validación.  

3.14 Método normalizado: Método desarrollado por un organismo de normalización u otro 
organismo reconocido a nivel internacional, cuyos métodos son generalmente aceptados 
por el sector técnico correspondiente.   
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3.15 Método normalizado modificado: Método normalizado al cual, por diversas razones, 
se le realiza una o varias modificaciones que pudiesen influenciar de manera significativa 
los resultados obtenidos.  

 
Nota 1: Cualquier cambio a un método normalizado debe analizarse y demostrar 
técnicamente su efecto sobre los resultados obtenidos, esto debe estar 
debidamente documentado  
Nota 2: Antes de la utilización de un método normalizado modificado, debe 
realizarse la validación del mismo.  

 
3.16 Precisión: Proximidad entre los resultados de mediciones independientes, obtenidos 
bajo las mismas condiciones específicas. La precisión incluye la repetibilidad y la 
reproducibilidad.  
 
3.17 Precisión intermedia: Precisión obtenida aplicando un mismo procedimiento, sobre 
una misma muestra, en el mismo laboratorio, bajo condiciones diferentes de operación. 
Estas condiciones pueden estar relacionadas a las siguientes variables: tiempo, operador, 
equipamiento o calibración  
 
3.18 Repetibilidad: Grado de concordancia entre datos obtenido aplicando un mismo 
procedimiento, sobre una misma muestra, con el mismo operador, en intervalos cortos de 
tiempo, utilizando el mismo equipamiento, dentro de un mismo laboratorio, es decir bajo las 
mismas condiciones.  
 
3.19 Reproducibilidad: Grado de concordancia entre datos o resultados obtenido 
aplicando un mismo procedimiento, sobre una misma muestra, pero cambiando alguna de 
las siguientes condiciones: laboratorios, operadores, o equipamiento.  
 
3.20 Robustez: Capacidad de un método para mantenerse sin cambios ante pequeñas 
pero deliberadas variaciones en los parámetros del método, que provee una indicación de 
su confiabilidad durante el uso normal.  
 
3.21 Selectividad: Capacidad de un método para cuantificar un analito en presencia de 
interferencias o la habilidad de un método para determinar específicamente el analito de 
interés en la presencia de otros componentes en la matriz bajo condiciones establecidas de 
prueba.  
 
3.22 Sensibilidad: Capacidad del método de dar positivo cuando las muestras tiene el 
analito.    

 
4. CRITERIOS GENERALES PARA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LABORATORIOS CLÍNICOS.  
  

4.1 El ECA realizará la testificación de los sitios de toma de muestra, incluyendo el servicio 
a domicilio y la toma de muestras en hospitales, de tal manera que todos sean cubiertos 
durante el ciclo de acreditación. El sitio de toma de muestra central se deberá testificar en 
todas las evaluaciones. La planificación de las testificaciones se debe realizar considerando 
lo estipulado en el instructivo de muestreo ECA-MC-P13-I01.  
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5. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUACIÓN DE LA NORMA INTE/ISO  
15189:2023 

 
Los criterios relacionados a requisitos específicos de la norma INTE/ISO 15189, en su 
versión vigente, se colocan en este apartado, los títulos y los números, indicados en 
corchetes “[ ]”, corresponden a los requisitos de la norma. No se incluyen los textos 
correspondientes. Los criterios del ECA se imprimen consignando la letra C y el punto de la 
norma. Las notas son observaciones aclaratorias.  
 
[4.1] Imparcialidad  
  
C 4.1.1 El laboratorio debe cumplir, además de lo indicado en este documento, con lo 
establecido en el criterio ECA-MC-C16 
 
C 4.1.2 El compromiso de la dirección con la imparcialidad debe estar documentado 

 
C 4.1.3 La identificación de los riesgos a la imparcialidad implica que el laboratorio debe 
considerar, como mínimo, los riesgos que surjan de sus actividades y de al menos las 
siguientes relaciones: 

• Con la organización mayor a la que pertenece. 

• Con miembros de juntas directivas y/o socios 

• Con los accionistas de la organización. 

• Entre los diferentes departamentos de una misma organización. 

• Con organismos relacionados. 

• Con reguladores. 

• Con sus procesos de auditoría interna 

• Con sus clientes. 

• Con sus proveedores. 

• Del personal del laboratorio. 
  

C 4.1.4 Para la identificación y análisis de los riesgos a la imparcialidad, así como para 
demostrar los mecanismos de mitigación o eliminación de dichos riesgos, se debe utilizar la 
siguiente matriz documentada, o un documento que contenga al menos la información 
indicada en la misma. 

 

Relación 
y/o 
actividad 

¿Constituye un 
riesgo a la 
imparcialidad?  

Riesgo Identificado o 
justificación de por 
qué no se considera 
un riesgo. 

Valoración 
de impacto 
o posible 
impacto del 
riesgo 

Acciones 
implementadas para 
minimizar o eliminar 
los riesgos 

     

 
Ejemplos de riesgos a la imparcialidad son: 

• Fuente de ingreso: Riesgo que se genera cuando un cliente paga por los servicios del 
laboratorio, ejemplo sobre dependencia a un contrato, miedo a perder un cliente.  
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• Interés personal: Riesgo que una persona actúe en interés propio, por ejemplo, que el 
personal del laboratorio actúe en favor de un cliente para recibir un beneficio. 

• Auto-revisión: Riesgo que surge cuando el laboratorio evalúa los resultados de otros 
servicios provistos por el propio laboratorio o por la organización a la que pertenece; o 
cuando una persona revisa su propio trabajo. Ejemplo consultoría, auditoría sin 
independencia de la actividad auditada.  

• Familiaridad: Riesgo que una persona tenga una relación de excesiva confianza con otra 
persona y por eso no busca evidencias para respaldar su trabajo. Por ejemplo, 
relaciones entre el personal del laboratorio y el personal de su cliente o proveedores, o 
relaciones por consanguinidad.  

• Intimidación: Riesgo que surge cuando el laboratorio o su personal puedan sufrir 
coacción o presión abierta o encubiertamente, por ejemplo, miedo a ser despedido, 
presiones indebidas por parte de superiores, por el cliente u otra parte interesada.  

• Cualquier otra situación que pudiera ser considerada como un conflicto de interés. 
 
C 4.1.5 Aunque el laboratorio pueda demostrar que alguno de los riesgos identificados ha 
sido eliminado con las acciones implementadas, se debe mantener dicho riesgo en la matriz 
de riesgos a la imparcialidad. 
 
[4.2] Confidencialidad   
  
C 4.2.1 El término “legalmente ejecutable” implica que el acuerdo implementado pueda ser 
utilizado en procesos judiciales.  

 
Ejemplos de documentos legalmente ejecutables, son aquellos que cumplen con: 

• Leyes vigentes de Costa Rica como, por ejemplo, Ley de Protección de 
Datos, Ley de información No Divulgada, Ley de Secreto Comercial, Código 
de Trabajo (Artículo 71). 

• Leyes relacionadas del país respectivo.  
  
[5] Requisitos de estructura / [5.3.1] Generalidades   
  
C 5.3.1.1 Para efectos de la acreditación, el alcance que debe estar definido y documentado 
corresponde al alcance acreditado o en proceso de acreditación. 
 
[5] Requisitos de estructura / [5.3.3] Actividades de asesoramiento 
  
C 5.3.3.1 El laboratorio debe definir y documentar qué tipo de asesoría brinda, registrar 
todas las reuniones o actividades en que participe o que realice con fines de difusión de 
conocimientos, discusiones y asesoramiento.    
 
[6.2] Personal / [6.2.1] Generalidades 
 
C 6.2.1.1 El laboratorio debe contar con un registro donde se establezca las actividades de 
inducción 
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[6.2] Personal / [6.2.2] Requisitos de competencia 
 
C.6.2.2.1 El laboratorio debe establecer los requisitos de competencia, al menos para las 
siguientes funciones que influyen en los resultados de las actividades del laboratorio:  

• Gestión de acuerdos de prestación de servicios 

• Solicitudes de análisis de laboratorio  

• Toma, manipulación y transporte de muestra  

• Recepción de muestra 

• Verificación y validación de métodos. 

• Establecimiento y modificación de intervalos de referencia y límites de decisión 

• Ejecución de análisis  

• Reporte, revisión y autorización de resultados. 

• Manipulación post analítica de muestras  

• Evaluación de la incertidumbre de medición. 

• Aseguramiento de la validez de los resultados de análisis  

• Ejecución de auditorías internas.  

• Revisión y análisis de certificados de calibración, trazabilidad y controles 
metrológicos de equipos de equipamiento. 

• Gestión de materiales consumibles y reactivos 

• Gestión de trabajo no conforme  

• Implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión 

• Responsable de declarar o documentar que los productos o servicios suministrados 
externamente, una vez recibidos en el laboratorio, cumplen o no con las 
especificaciones establecidas.  (Ver 6.8 de la norma). 

• Utilizar sistemas de información del laboratorio relacionados con acceso a datos e 
información del paciente, ingreso de datos del paciente y de resultados de análisis, 
así como la modificación de resultados de análisis.   

 
C 6.2.2.2 La forma en que se asegura el laboratorio que el personal tiene la competencia, 
es mediante un proceso de verificación objetiva de evaluación de requisitos de competencia. 

 
Nota: Demostrar requisitos de competencia no es equivalente solamente a:  

• La aprobación de un currículo. 

• Completar un programa de educación o formación 

• Proveer evidencia de experiencia previa de trabajo 

• Evidencia de calificaciones 
 
Todos los procesos descritos anteriormente son parte fundamental del proceso de 
demostración de cumplimiento de los requisitos de competencia, sin embargo, no son 
suficientes ya que además de dichos procesos se requiere evidencia de cumplimiento con 
habilidades, cuando apliquen habilidades y evidencia que respalde que la persona ejecuta 
la función respectiva, de forma adecuada o cumpliendo con los objetivos o requisitos de 
competencia establecidos.  
 
C 6.2.2.3 El laboratorio debe evaluar la competencia y el desempeño del personal al menos 
cada 12 meses.  



  

Este documento se distribuye como COPIA NO CONTROLADA, favor confirmar su vigencia en 
www.eca.or.cr antes de hacer uso de esta versión, por si ha sido modificada.  

  
  

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS  

BAJO LA NORMA INTE/ISO 15189:2023  

Código N  :  
ECA-MC-C21  

Páginas: 

8 de 19  
Fecha de entrada en 

vigencia:  
2023.xx.xx 

Versión:  

03 

 
[6.2] Personal / [6.2.3] Autorización 
 
C 6.2.3.1 El laboratorio debe autorizar, adicionalmente a lo indicado en el apartado 6.2.3 de 
la norma, al personal que realiza las siguientes funciones:  

• Gestión de solicitudes de análisis de laboratorio  

• Recepción de muestras 

• Ejecución de análisis  

• Ejecución de tomas y transporte de muestras  

• Evaluación de la incertidumbre de medición. 

• Aseguramiento de la validez de los resultados de análisis   
 
C 6.2.3.2 Para poder autorizar al personal para realizar las funciones indicadas en el 
apartado 6.2.3 de la norma y en el criterio C 6.2.3.1 de este documento, el laboratorio debe 
cumplir con todo el proceso indicado en el requisito 6.2.5, incisos a) al d) de la norma.  
 
[6.2] Personal / [6.2.4] Formación del personal 
 
C 6.2.4.2 Se debe revisar periódicamente la eficacia del programa de formación, las 
revisiones no deben superar los 12 meses entre cada una. 
 
C 6.2.4.2 El programa de educación debe ser pertinente a las actividades del laboratorio.  
 
[6.3] Instalaciones y condiciones ambientales / [6.3.5] Instalaciones de toma de 
muestra 
 
C 6.3.5.1 El personal de laboratorio debe utilizar guantes durante la toma de muestras, salvo 
en situaciones debidamente justificadas. 
 
[6.4] Equipamiento / [6.4.1] Generalidades 
  
C 6.4.1.1 El laboratorio debe tener un registro con la lista de equipos críticos que afecten 
directa o indirectamente los resultados de los análisis.  
  
[6.4] Equipamiento / [6.4.3] Procedimiento de aceptación del equipamiento 
 
C 6.4.3.1 El laboratorio debe realizar una verificación de instalación, operación, 
mantenimiento y de desempeño de los equipos críticos. 
  
[6.5] Calibración y trazabilidad / [6.5.3] Trazabilidad metrológica de los resultados de 
medición 
 
C 6.5.3.1 El laboratorio debe cumplir lo establecido en el Criterio de trazabilidad, ECA-MC-
C19, en su versión vigente. 
 
C 6.5.3.2 El laboratorio debe demostrar el análisis de los certificados de calibración de los 
equipos.  
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[6.8] Productos y servicios proporcionados externamente / [6.8.1] Generalidades 
 
C 6.8.1.1 El término “externamente” de la norma se refiere a cualquier proveedor que se 
encuentre fuera del control del sistema de gestión del laboratorio.  
 
[6.8] Productos y servicios proporcionados externamente / [6.8.2] Laboratorios de 
remisión y consultores 
 
C 6.8.2.1 Cuando el laboratorio determine que requiere utilizar los servicios de análisis de 
laboratorios de remisión, debe asegurar la competencia del laboratorio seleccionado de la 
siguiente manera:   

a) El laboratorio de remisión debe tener acreditado el ensayo remitido.  
  

b) En caso de que no existan laboratorios acreditados en el análisis o actividad a 
remitir, se deben utilizar laboratorios acreditados, aplicando los siguientes criterios 
de evaluación:  

  
- si el laboratorio de remisión está acreditado en la norma INTE/ISO 15189, se deben 
evaluar los requisitos 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3 y 7.4 de la norma INTE/ISO 15189.  
- si el laboratorio de remisión se encuentra acreditado en la norma INTE/ISO/IEC 
17025 se le deben evaluar los requisitos, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.3 y 7.4 de la norma 
INTE/ISO 15189.  
 
c) Si laboratorio de remisión no cumple con los puntos a y b de este criterio, el 

remitente debe realizar una evaluación de todos los requisitos técnicos de la norma 
INTE/ISO 15189.  Debe quedar claramente identificado en el reporte de resultados, 
que el ensayo remitido está fuera del alcance de acreditación.  

  
Las auditorías a los laboratorios de remisión, deben ser como mínimo equivalentes al nivel 
de la evaluación que ECA realiza, es decir, que el grupo auditor debe tener integrantes 
competentes para llevar a cabo esa evaluación, debe existir un plan de auditoría y un 
informe.  
 
El OEC debe mantener los registros de competencia del equipo auditor y debe contar con 
los registros o evidencias documentadas que demuestren que se revisaron y evaluaron los 
requisitos respectivos.   
  
Para que un laboratorio de remisión, al cual se le realizó una auditoría, cumpla con lo 
establecido en el presente documento, debe subsanar o estar en proceso de subsanación, 
de todos los incumplimientos detectados durante las evaluaciones, si existen 
incumplimientos que puedan afectar la validez de los resultados del ensayo que se remite, 
el incumplimiento debe ser subsanado antes de que el laboratorio utilice el servicio del 
laboratorio de remisión. Es responsabilidad del OEC, que solicita los servicios, presentar la 
evidencia, al equipo evaluador de ECA, de lo indicado anteriormente.  
 
La remisión continua para un ensayo o análisis acreditado no debe sobrepasar los 10 días 
hábiles, en su defecto el laboratorio remitente deberá realizar la suspensión de los ensayos 
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afectados del alcance de acreditación, según se especifica en el documento ECA-MC-P16, 
Procedimiento para el cumplimiento del debido proceso en el Ente Costarricense de 
Acreditación y ECA-MC-P34. 
Los laboratorios clínicos deben utilizar el símbolo de acreditación según se establece en el 
procedimiento ECA-MC-P18 en su versión vigente, el laboratorio no puede transferir su 
derecho de uso de símbolo de acreditación del ECA a laboratorios de remisión, ni reportar 
bajo su alcance de acreditación ensayos remitidos.  
 
[6.8] Productos y servicios proporcionados externamente / [6.8.3] Revisión y 
aprobación de productos y servicios proporcionados externamente  
 
C 6.8.3.1 Dentro de los criterios de evaluación para proveedores de ensayos de aptitud, 
servicios de calibración y productores de materiales de referencia, se debe considerar lo 
establecido en los documentos ECA-MC-C19, criterio de trazabilidad y ECA-MC-C20, 
criterio de participación en ensayos de aptitud y otras comparaciones para los laboratorios 
 
[7.2] Procesos preanalíticos / [7.2.2] Información del laboratorio para pacientes y 
usuarios 
 
C 7.2.2.1 En los registros de ofertas, alcance de actividades de laboratorio e información a 
los usuarios y pacientes, que se envían o se ponen a disposición, por parte del laboratorio 
a sus clientes, se debe indicar, para las actividades dentro del alcance de acreditación, el 
método y procedimiento de ensayo o análisis y el procedimiento de toma de muestra en total 
concordancia con la información indicada en el alcance de acreditación del OEC ante ECA, 
vigente al momento de presentar la oferta o información de servicios correspondiente. No 
se podrá ofertar o informar como acreditada por ECA, ninguna actividad de laboratorio, cuya 
información no corresponda fielmente a lo indicado en el alcance de acreditación del OEC 
ante ECA, vigente al momento de realizar o presentar la oferta o información de servicios 
respectiva.  
 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.1] Generalidades 
 
C 7.3.1.1 Es responsabilidad del laboratorio usar métodos y procedimientos apropiados 
para todas las actividades del laboratorio y, cuando sea apropiado, para la evaluación de la 
incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de 
datos. Para desarrollar los procedimientos analíticos, el laboratorio puede utilizar métodos 
normalizados, normalizados con modificaciones, no normalizados o desarrollados por el 
propio laboratorio. 
 
Si un método se va a utilizar con múltiples aplicaciones, se deben realizar el número de 
validaciones requeridas para cada aplicación. 
 
Si un laboratorio tiene varios equipos de un mismo tipo que se utilicen en ensayos 
acreditados, debe demostrar que la validación o verificación realizada es válida para todos 
los equipos. 
 
Se debe justificar la fuente de las especificaciones del desempeño, la elección del requisito 
escogido considerando la jerarquía de la fuente seleccionada y el uso del método. 
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Cuando aplique, debe verificarse el método cuando se presente una o más de las 
siguientes situaciones: 
 

• cambio o inclusión de personal que realiza el ensayo 

• cambio parcial o total del equipo crítico 

• recalibración de equipo o patrón crítico 

• si el método es modificado por el organismo que lo publicó, 
 
se debe determinar la influencia de dichas situaciones y si se encuentra alguna afectación 
a los resultados de la verificación o validación inicial, se debe repetir el proceso de 
verificación en la extensión necesaria o realizar una nueva validación del método. 
 
La documentación de la modificación, actualización, validación, verificación y revalidaciones 
del método, debe estar disponible a solicitud de los miembros del equipo evaluador durante 
las evaluaciones del ECA. 
 
Cuando aplique, la validación de un método debe incluir la estimación de la incertidumbre y 
además abarcar factores que determinan la desviación (error sistemático) y la recuperación 
imperfecta (medición de la recuperación del analito con el que se haya enriquecido la 
muestra, medición de blancos, estudio de interferencias y efectos de matriz). 
En caso de que no aplique la estimación de la incertidumbre el laboratorio deberá 
documentar esta situación con la justificación técnica que explique y valide la situación. 
 
Para laboratorios con actividades acreditadas, cuando el método es modificado, actualizado 
o sustituido por uno nuevo, el caso debe ser analizado por el ECA, antes de que se pueda 
considerar incluirlo dentro del alcance de la acreditación. 
 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.2] Verificación de métodos  
 
C 7.3.2.1 Un laboratorio que utiliza métodos normalizados, tal cual se describen en los 
documentos de referencia y sin ninguna modificación, debe verificar al menos el 
cumplimiento de los siguientes parámetros de desempeño, según corresponda: 
 

• Veracidad (una posibilidad para evaluar veracidad es la participación en ensayos 
de aptitud o rondas de comparación) 

• Precisión (repetibilidad y reproducibilidad). 

• Linealidad. 

• Ámbito de trabajo 

• Límites de detección y cuantificación. 

• Sensibilidad. 

• Especificidad. 

• Falsos positivos o falsos negativos. 

• Recuperación. 

• Selectividad 

• Incertidumbre. 
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Siempre que sea posible, el laboratorio que verifique la veracidad de un método normalizado 
a través de participaciones en ensayos de aptitud o rondas de comparación, debe asegurar 
que el material, muestra o equipo utilizado, sea representativo de la realidad y trabajo 
rutinario del laboratorio. 
 
La verificación de los parámetros de desempeño debe realizarse contra los valores meta 
establecidos en la norma o referencia del método. En caso de que el método de referencia 
no cuente con valores meta para parámetros de desempeño, estos se deben establecer, por 
parte del laboratorio, con base en documentos técnicos o publicaciones. 
 
El laboratorio debe documentar una justificación técnica cuando alguno de los parámetros 
de desempeño, indicados anteriormente, no apliquen debido a la naturaleza del método. 
 
Los laboratorios clínicos, que utilicen métodos normalizados, tal cual se describen en los 
documentos de referencia y sin ninguna modificación, deben documentar los resultados de 
la verificación de sus métodos en un informe de verificación de métodos, el cual debe 
contener, al menos, la siguiente información: 
 

• Objetivo. 

• Alcance. 

• Personal que participa. 

• Equipos, patrones, materiales de referencia, utilizados en la verificación. 

• Procedimiento de verificación utilizado. 

• Parámetros de desempeño o especificación de los requisitos. 

• La determinación de las características de desempeño del método (establecer los 

• criterios de aceptación de los parámetros de desempeño, datos y análisis de datos). 

• Resultados obtenidos. 

• Declaración de cumplimiento respecto a los resultados obtenidos en la verificación 

• de los parámetros de desempeño, detallando su aptitud para el uso previsto. 
 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.3] Validación de métodos de análisis 
 
C 7.3.3.1 Un laboratorio, que utiliza métodos normalizados modificados, normalizados 
utilizados fuera de su alcance previsto, métodos no normalizados, métodos desarrollados 
por el laboratorio, o métodos validados modificados posteriormente, debe validar, al menos, 
el cumplimiento de los siguientes parámetros de desempeño, según corresponda:  

  
• Veracidad (una posibilidad para evaluar veracidad es la participación en ensayos de 
aptitud o rondas de comparación)  
• Precisión (repetibilidad y reproducibilidad).  
• Linealidad.  
• Límites de detección y cuantificación. •   
• Ámbito de trabajo  
• Sensibilidad.   
• Falsos positivos o falsos negativos.   
• Recuperación.   
• Incertidumbre o fuentes de incertidumbre, según aplique.  
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• Robustez.   
• Efecto matriz  
• Selectividad  
• Especificidad  

  
La validación de los parámetros de desempeño debe realizarse contra los valores meta 
establecidos por la norma o referencia del método, en caso de métodos normalizados 
modificados, o contra los valores establecidos por el laboratorio y que sean pertinentes a las 
necesidades del cliente.  

  
El laboratorio debe documentar una justificación técnica cuando alguno de los parámetros 
de desempeño, indicados anteriormente, no apliquen por la naturaleza del método.   

  
Cuando aplique, un laboratorio que utiliza métodos normalizados modificados, métodos 
normalizados fuera del alcance previsto, o métodos validados modificados posteriormente, 
debe validar los parámetros de desempeño del método normalizado, así como lo 
parámetros de desempeño afectados según la modificación realizada, de acuerdo a la 
siguiente tabla:  

  

Modificación  
Parámetros de desempeño mínimos a 
revalidar  

Método de extracción  Selectividad y recuperación  

Matriz de la muestra o inclusión de 
analitos  

Selectividad, límite de detección, límite de 
cuantificación, ámbito de trabajo.  

Extensión del ámbito  Linealidad  

Cambios  en  condiciones  
experimentales  
Por ejemplo: temperatura de la 
muestra, tiempo de agitación,  
condiciones ambientales, entre otros  

Robustez   

Sistema de detección  Selectividad, linealidad, ámbito de trabajo  

Cambio  de  patrones,  equipos,  
reactivos o medios de cultivo  

Nivel de incertidumbre, y cuando aplique: límite 
de detección, límite de cuantificación, ámbito de 
trabajo (linealidad) y selectividad.  

 
La información solicitada en el requisito 7.3.3 de la norma INTE/ISO 15189:2023, debe ser 
presentada en un informe de validación, el cual debe contener al menos la siguiente 
información:  
  

• Objetivo.  
• Alcance.  
• Personal que participa.  
• Equipos, patrones, materiales de referencia, utilizados en la validación.  
• Procedimiento de validación utilizado.   
• Parámetros de desempeño o especificación de los requisitos.  
• La determinación de las características de desempeño del método (establecer los 

criterios de aceptación de los parámetros de desempeño, datos y análisis de datos). 
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• Resultados obtenidos.  
• Declaración de cumplimiento respecto a los resultados obtenidos en la validación de 

los parámetros de desempeño, detallando su aptitud para el uso previsto.   
 
C 7.3.3.2 Validación de los Métodos de Ensayo comerciales (Sets de análisis):  
  
En los casos en los que los laboratorios clínicos utilicen sistemas de ensayo comerciales, 
con datos de validación remitidos por los fabricantes que cumplan con lo estipulado en estos 
criterios para un método no normalizado, el sistema de ensayo puede ser considerado como 
un método no normalizado que ha sido validado para su uso previsto, por lo que el 
laboratorio solo debe de verificar su desempeño contra las especificaciones de la validación.     
 
En los casos en los que los laboratorios clínicos utilicen sistemas de ensayo comerciales, 
que no tengan datos sobre validación o que los datos de validación no sean plenamente 
aplicables, el laboratorio será responsable de completar la validación del método según se 
especifica para métodos no normalizados o métodos desarrollados por el laboratorio.   
 
Cuando los laboratorios clínicos utilicen sistemas de ensayo comerciales, fuera de su uso 
previsto, debe ser tratado como un método no normalizado o método desarrollado por el 
laboratorio y ser validado de acuerdo a lo especificado en estos criterios.  
 
Los laboratorios deben conservar los datos y registros pertinentes sobre la validación de los 
sistemas de ensayo comerciales que utilicen, ya sea remitidos por los fabricantes o 
generados por el laboratorio.  
  
Como parte de la validación, el laboratorio debe estimar la incertidumbre de la medición 
utilizando métodos adecuados e internacionalmente reconocidos e identificar todas aquellas 
fuentes de incertidumbre que no sea posible cuantificar, pero que pueden ser controladas 
en el laboratorio, de acuerdo a lo que especifica el criterio C 7.3.4.1 de este documento 
 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.4] Evaluación de la incertidumbre de la 
medición 
 
C 7.3.4.1 Los laboratorios clínicos deben poseer y aplicar procedimientos para estimar la 
incertidumbre de medición asociada con los resultados de los ensayos que realicen. Cuando 
lo anterior no sea pertinente ni posible, debe aportar evidencia objetiva que lo justifique.  
 
En aquellos casos  en los que  un método de ensayo reconocido  especifique  límites para 
los valores  de  las principales fuentes de incertidumbre de la  medición  y establezca  la 
forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha 
satisfecho los criterios de incertidumbre de este documento si sigue el método de ensayo 
sin modificaciones, las instrucciones para informar de los resultados y evidencie que con 
sus condiciones, (equipos, patrones o materiales de referencia, condiciones ambientales y 
su personal), puede obtener incertidumbres menores o iguales a los límites de incertidumbre 
declarados en el método normalizado o reconocido.  
 
Cuando aplique, el laboratorio debe identificar las contribuciones a la incertidumbre de 
medición y cuando se evalúe la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas 
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las contribuciones que son significativas. Para fines de este criterio, el término 
“significativas” implica que la contribución sea mayor a un 1/3 del componente de 
incertidumbre de mayor peso.   

 
NOTA: Las posibles fuentes que pueden contribuir a la incertidumbre, son la toma y 
preparación de muestra, selección de la alícuota de muestra, calibradores, 
materiales de referencia, equipo usado, reactivos, magnitudes de entrada por 
ejemplo absorbancia, condiciones ambientales, condición de la muestra y cambios 
de operador, entre otras.  

 
Métodos apropiados de análisis para evaluar incertidumbre son los indicados en, la 
INTE/ISO/IEC Guía 98-3: Guía para la Expresión de la Incertidumbre en Mediciones (GUM) 
en su versión vigente, incluyendo los suplementos de dicho documento, la Guía ISO 35, las 
guías de EURACHEM / CITAC, conjunto de normas ISO 5725, la norma ISO 21748, normas 
de evaluación de incertidumbre de ASTM, NORDTEST Handbook for Calculation of 
Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories TR 537, ISO/TS 20914 Medical 
Laboratories-Practical guidance for the estimation of measurement uncertainty, entre otras.   
  
Los laboratorios deben mantener evidencia documentada que soporte sus estimaciones y 
evaluaciones de incertidumbre de medición, dichas evidencias deben incluir al menos lo 
siguiente:  

  
• Memoria de cálculo.  
• Datos.  
• Procedimiento de estimación o evaluación de la incertidumbre.  
• Demostración de la validez de los resultados de estimación de la incertidumbre 

por la comparación con el error de medida máximo permitido (EMP).  
  

Para un análisis en el que se haya verificado y establecido la incertidumbre de medición de 
los resultados, no es necesario evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado, 
si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están 
bajo control.  
 
Cuando la estimación de la incertidumbre no pueda ser realizada en forma directa, el 
laboratorio debe:  
  

a) Determinar la probabilidad de error en el resultado que emite (probabilidad de 
falsos positivos y falsos negativos)  

b) Identificar las fuentes de incertidumbre del ensayo y establecer los mecanismos 
para controlarlas.  

 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.5] Intervalos de Referencia Biológicos y 
límites de decisión clínica 
 
C 7.3.5.1 El laboratorio debe demostrar que los intervalos de referencia utilizados son 
pertinentes para la población atendida.  
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En caso de no tener valores de referencia pertinentes, debe realizar la verificación de los 
intervalos por ensayo, referido al menos a un solo grupo etario y sexo en específico, debe 
tener registros de dicha verificación.  
 
Cuando hay valores establecidos por consenso médico, no es necesario realizar la 
verificación, sin embargo, se debe tener documentado y actualizado el valor de referencia.   
 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.7.2] Aseguramiento de la validez de los 
resultados, Control Interno de Calidad  
 
C 7.3.7.2.1 Los controles de calidad en la fase analítica, deben ser revisados como una 
variable más en el análisis de riesgo.   
El laboratorio debe tener instrucciones para la reconstitución y/o preparación de los 
materiales de control utilizados, las instrucciones deben estar disponibles para el personal 
pertinente.  
 
Si los materiales de control son preparados por el mismo laboratorio, este debe asegurar la 
bioseguridad en la manipulación de los mismos.   
 
[7.3] Procesos analíticos o de análisis / [7.3.7.3] Aseguramiento de la validez de los 
resultados, Evaluación externa de la calidad  
 
C 7.3.7.3.1 El laboratorio debe cumplir con lo establecido en el documento ECA-MC-C20, 
Criterios para la participación en ensayos de aptitud y otras comparaciones interlaboratorio, 
en su versión vigente. 
 
C 7.3.7.3.2 El laboratorio debe garantizar que el personal sustituto que realiza los análisis 
de las muestras participe en las comparaciones interlaboratoriales o actividades alternativas 
que surjan de estas. 
 
[7.4] Procesos postanalíticos / [7.4.1.6] Informe de resultados, Requisitos para los 
informes   
 
C 7.4.1.6.1 El laboratorio debe cumplir con lo que se establece en el procedimiento para el 
uso de logotipo y símbolo de acreditación, ECA-MC-P18. 
 
C 7.4.1.6.2 Los informes deben identificar, en el caso de actividades dentro del alcance de 
acreditación, los métodos de análisis, específicos realizados por el Laboratorio en total 
concordancia con la información indicada en el alcance de acreditación del OEC al momento 
de emitir el informe de resultados respectivo. No se debe indicar como acreditada por ECA, 
ningún resultado de actividades de laboratorio, cuya información no corresponda fielmente 
a lo indicado en el alcance de acreditación del OEC ante ECA, vigente al momento de emitir 
el informe de resultados correspondiente. 
 
[7.4] Procesos postanalíticos / [7.4.2] Manipulación de muestras 
 
C 7.4.2.1 Si el laboratorio utiliza servicios externos para el manejo y disposición final de 
residuos infecciosos, debe asegurarse que la empresa contratada tiene el permiso de 
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funcionamiento del Ministerio de Salud al día y esa verificación debe quedar documentada.  
Cuando aplique, el laboratorio debe llevar un control con indicadores biológicos de los 
procesos de esterilización con una frecuencia mensual. 
 
[7.7] Quejas / [7.7.3] Resolución de la queja 
 
C 7.7.3.1 La información de retorno se debe analizar y usar para mejorar el sistema de 
gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente.  
 
[8.4] Control de registros / [8.4.3] Conservación de registros 
 
C 4.13 Los laboratorios públicos deben cumplir con lo que corresponda de la Ley General 
de Archivos.  
 
Los laboratorios públicos y privados deben guardar los resultados de análisis de acuerdo a 
los establecido en los decretos ejecutivos 30697-S Norma para la habilitación divisiones de 
inmunohematología y bancos de sangre en su apartado 4.4.4 y Decreto 30700-S Norma 
para la habilitación de laboratorios de microbiología y química clínica en su apartado 4.4.3.  
 
Los registros de calidad y técnicos deben retenerse el tiempo suficiente que permita realizar 
los seguimientos por parte de ECA, durante el ciclo de acreditación.     
  
[8.6] Mejora / [8.6.2] Retroalimentación de pacientes, de los usuarios y del personal 
del laboratorio 
  
C 8.6.2.1 El laboratorio debe de contar con evidencia de las sugerencias recibidas, su 
gestión, las acciones tomadas y cuando sea posible, el resultado de la sugerencia planteada 
debe ser informado al personal que la efectuó.  
  
[8.8 Evaluaciones] / [8.8.3] Auditorías internas 
 
C 8.8.3.1 El laboratorio debe cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento 
ECA-MP-P02, respecto a la ejecución de auditorías internas y la testificación de las 
actividades incluidas en el alcance de acreditación.  
 
Dentro de la planificación, elaboración e implementación del programa de auditorías 
internas, el laboratorio debe considerar lo siguiente:  
- todos los requisitos de confidencialidad, de estructura y gobernanza, de productos y 
servicios suministrados externamente, de quejas y del sistema de gestión de la norma INTE-
ISO 15189, en su versión vigente, deben ser auditados al menos una vez dentro del ciclo 
de acreditación.  
- los requisitos de recursos, con excepción de productos y servicios suministrados 
externamente y los requisitos del proceso, con excepción de quejas, así como los requisitos 
de imparcialidad de la norma INTE-ISO 15189, en su versión vigente, deben ser auditados 
al menos cada 12 meses. (poner que es técnico y que es gestión) 
- las actividades de evaluación de la conformidad incluidas en el alcance acreditado, 
deben ser testificadas al menos una vez dentro del ciclo de acreditación. Lo anterior 
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considerando que, de ser posible, todos los años se evalúe y testifique al menos un ensayo 
de cada familia de ensayos acreditada.   
 
Se debe elaborar un programa de auditorías.  
 
Para definir si es necesario acortar los tiempos en que se auditan algunos de los requisitos 
y/o actividades de evaluación de la conformidad, el laboratorio debe considerar los 
resultados anteriores de evaluaciones del ECA, auditorías, eficacia de las acciones 
derivadas de incumplimientos, mejoras, análisis de riesgos, etc.  
  
[8.9] Revisión por la dirección / [8.9.1] Generalidades  
 
C 8.9.1.1 El laboratorio debe cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento 
ECA-MP-P02, respecto a la ejecución de las revisiones por la dirección.  
Las revisiones por la dirección deben realizarse como mínimo una al año y de forma tal que 
no se excedan 12 meses a partir de la revisión por la dirección anterior. Si el OEC realiza 
revisiones por la dirección de manera fraccionada debe completarse en 12 meses.  

6. BIBLIOGRAFÍA INFORMATIVA  
  
Información sobre validación de métodos:  
  

• ILAC-26. Guidance for the implementation of a medical accreditation scheme.   
• Guía sobre validación de Métodos de Ensayo Químico; INMETRO-DOQ-

CGCRE008  
• The fitness for Purpose of Analytical Methods-EURACHEM  
• Guide pour la validation des méthodes d´essai chimicophysiques-METAS  
• Method Validation for Chemical Testing – SINGLAS  
• ISO/TR: 13843:2000 Guidance on validation of microbiological methods  
• International Methods Committee Guidelines for Validation of Qualitative and 

Quantitative Food Microbiological official methods of Analysis- AOAC.  
• Guía para la Acreditación de Laboratorios que realizan análisis microbiológicos- 

ENAC.  
• International Conference on Harmonisation-ICH  
• Bioanalytical Method validation-USDHHS/FDA   
• Guía ANVISA para validación - métodos analíticos-ANVISA  
• Validación del Método de Calibración de Masa Convencional y Volumen de Pesas 

Clase E2 OIML-METAS.  

• Recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) • 

INTE/ISO/IEC Guía 98-3: Guía para la Expresión de la Incertidumbre en Mediciones 
(GUM).  

• EURACHEM/CITAC Guide (2012), Quantifying uncertainty in analytical 
measurement.  
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8. TRANSITORIO  

No aplica.   


